Ekoweb Oy 2019

GlucoNavii DMS ohjelma

Asennus:
Lataa ohjelma osoitteesta "www.ekoweb.fi => Tuki”
Vieritd sivua hieman alaspéin kunnes néet alla olevan kuvan.

@ EKQWE'B Koti Yrityksesta Tuotteet v Lisatietoa Tuki FAQ Uutiset Yhteystiedot Netstore 5] = =
GlucoNavii diabeteksen hallintaohjelmisto Lataa

% Version 1.4.1.44
nnist3 exe-tiedosto
GlucoNavii DMS ohjelma

Tiedosto on exe-piitteinen, joten virustorjuntaohjelmistosi saattaa varoittaa tiedoston
lataamisesta. Merkitse tiedosto turvalliseksi virustorjuntaohjelmasi asetuksiin.

Kéynnistd asennusohjelma. Tiedoston nimi saattaa olla pdivittynyt jos ohjelmaan on tullut uusi
versio tdmin ohjeen laatimisen jdlkeen.

Downloads
Share View
» ThisPC » Acer(C:) » Users » Info » Downloads
) Name Date modvified Type
ﬁgj GlucoNavii_DMS_FI_v1.4.1.42 10/09/2015 12:05 Application

Riippuen Windowssin asetuksista, sinulta saatetaan kysyé sallitko asennusohjelman tehda
muutoksia tietokoneeseen. Vastaa kylld ja asennus alkaa.

Ensimmadisend sinulta kysytdan asennuksessa kdytettdvaa kieltd. Valitse Suomi ja paina OK

Select Setup Language ﬂ Select Setup Language “
ﬂﬁl Select the language to use during the ﬁﬁl Select the language to use during the

installation: installation:

English v Suomi v

Cancel

Svenska
3204

T et -
1) Seuraa sitten asennusohjelman ohjeita. Paina Seuraava >
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2) Lue kéyttooikeussopimus.
Merkitse sitten Hyviksyn sopimuksen ja paina Seuraava >

i3 GlucoNavii DMS - Asennus - b “ i3 GlucoNavii DMS - Asennus - o IEd
. Kayttooikeussopimus "

Tervetuloa (_;IucoNavu DMS Lue seuraava tarkea tiedotus ennen kuin jatkat. C
-asennusohjelmaan.
Télld asennusohjelmalla koneellesi asennetaan GlucoNavii DMS Lue seuraava kayttooikeussopimus tarkasti. Sinun taytyy hyvaksya sopimus, jos
1.4.1.42. haluat jatkaa asentamista.
On suositeltavaa, etta suljet kaikki muut kaynnissa olevat Kayttooikeussopimus ~
sovellukset ennen jatkamista. Taméa auttaa valttamaan (Versio 2013.01_DMS)

ristiriitatilanteita asennuksen aikana.

Valitse Seuraava jatkaaksesi tai Peruuta poistuaksesi.
ama Kayttooikeussopimus on SD Biosensor, Inc. ja "GlucoNavii DMS™ ohjelmiston
kayttajan valinen sopimus. Vas la "Kylla" alla olevalla painikkeella annat
asennuksen edeta ja hyv: man sopimuksen. Jos et hyvaksy sopimusta,
vastaa "Ei", asenni eyttetdan.

®) Hyvaksyn sopimuksen
(O En hyvaksy sopimusta

Seuraava > Peruuta < Takaisin Seuraava > Peruuta

3) Valitse sitten asennettavat osat. Suosittelemme tekemdin tiyden asennuksen
(Full installation). Paina Seuraava >

4) Asennusohjelma kysyy mihin ohjelman pikakuvakkeet luodaan. Suosittelemme
kiyttamédn oletusasetuksia. Paina Seuraava >

i3 GlucoNavii DMS - Asennus - b “ 5 GlucoNavii DMS - Asennus - 0 “

Valitse asennettavat osat ~ | Valitse Kaynnista-valikon kansio "
Mitka osat asennetaan? C i Mihin ohjelman pikakuvakkeet sijoitetaan? C

Valitse ne osat, jotka haluat asentaa, ja poista niiden osien valinta, joita et halua 1 J . § e e .
asentaa, Valitse Seuraava, kun olet valmis. | Ohjelman pikakuvakkeet luodaan tahan Kaynnista-valikon kansioon.
Full installation e Valitse Seuraava jatkaaksesi. Jos haluat vaihtaa kansiota, valitse Selaa.
¥| GlucoNavii DMS GlucoNavii DMS]| Sel
USB cable driver - . .
NFC R/W driver
Nykyiset valinnat vaativat vahintdan 51.5 Mt levytilaa. ["] Al3 luo kansiota Kaynnista-valikkoon

< Takaisin Peruuta < Takaisin Seuraava > | Peruuta

5) Asennusohjelma kysyy mitd muita toimintoja suoritetaan. Suosittelemme
pikakuvakkeen luontia tydpdydille. Tarkista, ettd tima vaihtoehto on valittu ja paina
Seuraava >

Ekoweb Oy Puh. +358 50 5645670 VAT ID

EKOWERB Pharmacity FI10309538

www.ekoweb.fi Itiinen Pitkdkatu 4C info@ekoweb.fi
20520 Turku www.ekoweb.fi Sivu2/13



Ekoweb Oy 2019

6) Néet vield tekemdsi valinnat. Paina Asenna

B GlucoNavii DMS - Asennus - Il p GlucoNavii DMS - Asennus - o IEd
Valitse muut toiminnot " Valmiina asennukseen ~
Mitd muita toimintoja suoritetaan? C GlucoNavii DMS on nyt valmis asennettavaksi. C
Valitse muut toiminnot, jotka haluat Asennuksen suorittavan samalla kun GlucoNavii Valitse Asenna jatkaaksesi asentamista tai valitse Takaisin, jos haluat tarkastella
DMS asennetaan. Valitse Seuraava, kun olet valmis. tekemidsi asetuksia tai muuttaa niita.
jsakuvakkeet: Asennustyyppi: ~
n Full installation
uo kuvake tyopoydalle
Asennettavaksi valitut osat:
GlucoNavii DMS
USB cable driver
NFC R/W driver

Kaynnista-valikon kansio:
GlucoNavii DMS

Muut toiminnot:
Lisakuvakkeet: v

< Takaisin Peruuta < Takaisin Peruuta

7) Kun ohjelma on asennettu, asennetaan ajurit. Nama kaksi alla nédkyvéa ikkunaa
aukeavat automaattisesti asennuksen yhteydessé yksi kerrallaan.

8) CP210x USB to UART Bridge Driver Installer.
Paina Next > kunnes ajuri asentuu ja lopuksi paina Finish.

9) InstallDriver64bit — InstallShield Wizard for InstallDriver64bit.
Paina Next > kunnes ajuri asentuu ja lopuksi paina Finish.
Huom: Jos sinulla ei ole 64-bittistd kiyttojérjestelméd, niin timén toisen ajurin nimi
saattaa olla hieman eri kuin kuvassa. Asennus toimii kuitenkin samalla tavalla.

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer iz InstallDriver64bit - InstallShield Wizard n

R Welcome to the CP210x USB to
' UART Bridge Driver Installer

\ This wizard will help you install the drivers for your CP210x
USBto UART Bridge device.

Welcome to the InstallShield Wizard for
InstallDriver64bit

The InstallShield(R) Wizard will allow you to modify, repair, or
remove InstallDriver64bit. To continue, dick Next.

To continue, click Next.

Back Next > Cancel < Back Cancel

10) Lopuksi saat ilmoituksen, ettd ohjelma on asennettu. Poista valinta "Kéaynnista
GlucoNavii DMS”-kohdasta ja Paina Lopeta.
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iS5 GlucoNavii DMS - Asennus - 0O
GlucoNavii DMS - Asennuksen
viimeistely

GlucoNavii DMS on nyt asennettu. Sovellus voidaan kdynnistaa
valitsemalla jokin asennetuista kuvakkeista.

Valitse Lopeta poistuaksesi Asennuksesta.

Kaynnista GlucoNavii DMS

Lopeta

Nyt voit kiinnittdd usb kaapelin tai usb lukijan kiinni tietokoneeseesi.

HUOM! Mieti mihin usb-porttiin liitdt kaapelin tai lukijan, koska tiedonsiirto toimii jatkossa
ainoastaan siitd usb-portista. Kiyté aina tietoja siirrettdessd samaa usb-porttia.

Odota hetken aikaa jotta Windows tunnistaa kaapelin tai lukijan. Tdmén kesto ja ndkyma
vaihtelee sen mukaan riippuen mika kayttoliittyma sinulla on.

Esimerkiksi Windows 8 néyttd4 alla olevan ikkunan. Kun tdma on valmis voit alkaa siirtimaan
tuloksia.

Device Setup
Installing device...
Please wait while Setup installs necessary files on your system. This may take
o 7 several minutes.
[
Close
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Ohjelman kaytto:
Kiinnitd USB-kaapeli/NFC-lukija samaan porttiin mihin kytkit sen asennusvaiheessa.
Kéynnistd ohjelma.

Neavii
Jos sallit asennusohjelman luoda pikakuvakkeen tyopdydallesi, niin T
16ydét ohjelman pikakuvakkeen tyopdydaltasi.
DMS

Ensimmaéisen kerran kun ohjelma kdynnistetdéin, on hyvé tarkistaa asetukset ja vaihtaa kieli
Suomeksi. Paina Preferences oikeasta yldkulmasta.

%% GlucoNavii DMS - 0O x
GlucoNav:i® DMS g ?
Search User Q rtbyv EA

Name Data Count

There is no datato display. Please sync between glucose devcie and this application

-
[ | ®' Time Sync Please press the power button, after checking the power of glucose meter is turned off.

/ﬁ\ You

SD BIOSENSOR, INC. Tube

Aukeavasta Asetukset-ikkunasta (Preferences) niet ensin Glukoosi-vililehden (Glucose).
Vaihda yksikkd (Unit) muotoon mmol/L

Preferences X
Glucose Localizaton Account Graph
Unit: ma/dL -
Hypo: 70
Hyper: 200
Ok Cancel
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Seuraavasta Sijainti-vililehdestd (Localization) pddset vaihtamaan ohjelman kielen. Vaihda
kieli Suomeksi (Finnish) ja ohjelma muuttuu suomenkieliseksi. Vaihda padiviméardn muoto

suomalaisille tutumpaan esitysmuotoon pp.kk.vvvv

Preferences X Asetukset
Glucose Localization Account Graph Glukoosi  Sijainti  Kayttajatli  Kaaviokuva
Language : English (United States! | Kieli : = Finnish (Finland) -
Date format: mm/dd/yyyy - Paivamaara: W -
Ok Cancel ok Peruuta

Lopuksi paina Ok tallentaaksesi nimd muutokset. Néité asetuksia ei tarvitse tehdd uudestaan,
vaan ohjelma muistaa antamasi asetukset.

Tulosten siirto mittarista tietokoneelle (usb-nfc lukijalla):

1) Varmista ettd mittari on sammuksissa.
2) Aseta mittari lukulaitteen pédlle.
3) Tiedot siirtyvét tietokoneelle nopeasti ja vaivattomasti.

Tulosten siirto mittarista tietokoneelle (usb-johdolla):

1) Varmista ettd mittari on sammuksissa.
2) Kiinnitd mittari usb-johtoon.
3) Paina mittarin virtanappia ja tiedot siirtyvéat koneelle.

Ekoweb Oy Puh. +358 50 5645670 VAT ID
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4) Voit tallentaa tiedot jo olemassa olevalle kéyttdjélle tai luoda uuden kéyttdjin jolle
siirrdt ndma tiedot.

"4 GlucoNavii DMS - 0o x
.
. DMS i %
GIUCO N&Vw Tietoja Asetukset
0 Luou‘ii kayttaja 83 Lisaa jo olemassa olev... L Yo o oo% m
pvm 1/1 svu - b———— +  ZPaivd 04.09.2015 ~04.09.2015 39~111mmoll | {f W&
Pvm Kellonaika Ateria  Glukoosi Kaﬁo D
v 04.09.2p15:3 500
04.E.2015 11:01 7.6 400
300
04.09.2015 10:45 6,0
200
04.(9.2015 10:45 6,4 100
0-le
10:45 10:50 10:55 11:00
Tarkastelun aikajakso: Kaikki: 04.09.2015 ~04.09.2015 - E 3
Mittausten maara
Keski-arvo Minimi Maximi SD
Hypo Tavoite Hyper Yhteensa
Ateriaa enn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0
Aterian jalk. 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Ei merk. 6,6 6,0 7,6 0,8 0 3 3
Kaikki 6,6 6,0 7,6 0,8 0 3 3
ma 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
ti 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
ke 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
to 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
pe 6,6 6,0 7,6 0,8 0 3 3
la 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
su 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Ay Yo
(3

SD BIOSENSOR, INC.

Uuden kéyttéjan vommen:———+—

Paina Luo uusi kiyttiji ja uuden kéyttdjan ikkuna aukeaa " x
Ekoweb

Tayté tiedot ja paina lopuksi Ok s;:::.&m
sihkoposti

Ohjelma merkitsee punaisella tadhdelld kaikki tyhjét, mutta I
pakolliset kentdt. Sdhkoposti ja kinnykkdnumero eivit ole kannykka
pakollisia tietoja.

Sukupuoli
Mies -
Kun painat Ok, tiedot tallentuvat luomallesi kayttdjdlle. Syntymaaika
1 ~  heingkuu ~ | 1980 -
Huom: Voit kdyttad yhtd mittaria vain yhdelle kéyttdjille. Fituus Faino
180 'em 80 ka -
. . .. . . Diabetes tyyppi
Tietojen siirto jo olemassa olevalle kayttdjalle: Tyyppil -
Jos sinulla on jo kéyttdjad luotuna, lisdd tiedot kyseiselle Diabetes todettu
Kiyttdjille painamalla Lis#é jo olemassa olevalle kiyttajille. ' = =™ =22 -
Tavoitesokeriarvo
39 - 15,1 ol
Tastd aukeaa lista kaikista koneelle merkityisti kayttijista. — .
Valitse listasta haluamaSi kayttaja Tuote Sarjanumero
NewSD GlucoNavii NFC MO07B01AA0010
Ok Peruuta
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Kun olet siirtidnyt tiedot kéyttdjélle, voit tulostaa ne paperille tai erilaisiin tiedostoformaatteihin.

"% GlucoNavii DMS

Gluco Nd«l/*f/i® DMS T,e!oja Asﬁzet

EkowebEsimerkki Mies | 15.07.1982 | Tyyppi I | Viimeinen paivitys - 10.09.2015 @ B X o
Pvm 1/1 svu - fF———— + | zPsiva 04.09.2015 ~04.09.2015 39~111mmold | i W&
Pvm Kellonaika Ateria  Glukoosi 04092015 1045
v 04.09.2015:3 6,0
04.09.2015 11:01 7.6 ;
04.09.2015 10:45 6,4
04.09.2015 10:45 6,0 o
):45 10:50 10:55 11:00
Tarkastelun aikajakso: Kaikki: 04.09.2015 ~04.09.2015 - E 3
Miftausten maara
Keski-arvo Minimi Maximi SD
Hypo Tavoit] Hyper Yhteensa
Ateriaa enn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Iz 0 0
Aterian jalk. 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Ei merk. 6,6 6,0 7,6 0,8 0 3 0 3
Kaikki 6,6 6,0 7,6 0,8 0 3 3
ma 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
ti 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
ke 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
to 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
pe 6,6 6,0 7.6 0,8 0 3 3
la 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
su 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
You
SD BIOSENSOR, INC. )
I ﬁ
Tietoja Asetukset
? ? &. csy,
. . . 5.
7 Paiva 04.09.2015 ~ 04.09,2015 3,9 ~ 11,1 mmol/L ’ '@i [ ]
I. ..
Oikeasta ylhailtd 16ytyy erilaisia toimintoja: Ajanjakson kysely x
Y114 olevassa kuvassa ndméi toiminnot ovat numeroitu ja kdymme e
. . . o e Aikajaksc
nyt nappien toiminnat l4pi. "
1) Painamalla Piivi-nappia saat valittua ndytettdvén ajanjakson. | 4 psvss
Voit valita valmiiksi méaritetyn ajanjakson tai R
. . . . oo oo ) paivaa
voit asettaa monenko pdivén tulokset ndytetdan.
O 90 paivaa
() Aseta itse: 7 Péiva
Ok Peruuta
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2) Painamalla g -nappia pééset valitsemaan kiyttdjén, jos esimerkiksi olet 1d4kéri ja
useampi potilaasi kdyttdd GlucoNavii-mittareita. Tuplaklikkaamalla nimeé ohjelma
aukaisee kyseisen kéyttdjan tiedot. Ohjelmaan on rakennettu myds hakutoiminto jota
voit kédyttdd kirjoittamalla haettavan kdyttdjin nimen Hae kiyttijia-kenttdén

GlucoNavii® DM

Hae kayttaja Q
Nimi
B® & 3 EkowebEsimerkki

3) Voit tulostaa tiedot painamalla B kuvaketta. Tama aukaisee raportintulostusikkunan.
Raporttiasetuksista voit kirjoittaa kommentin joka tulee nékyviin sivun alhaalla olevaan
kommenttikenttddn painamalla Kommentoi-nappia
Kun haluat tulostaa tdmén raportin, valitse ensin tulostin painamalla | v -nappia
joka loytyy Tulosta-napin vierestd. Kun olet valinnut oikean tulostimen
paina Tulosta.

Jos haluat tallentaa raportin PDF-muodossa paina Talleta PDF:ksi ja ohjelma kysyy
minne haluat PDF-tiedoston tallentaa. Painamalla| v -nappia Talleta PDF:ksi-napin
vieressd voit myos tallentaa raportin kuvana. Suosittelemme kuitenkin kdyttdméén pdf-
formaattia.
Kun olet tulostanut tai tallentanut raporttisi voit sulkea tulostusikkunan painamalla
Ruudun alareunasta Sulje.
1 % Tulosta - 0O x
Raportti
[ Tulosta [ v ‘
wopor 1 2 % SD sosensor, INC.
Tulostimen asetikset Syntymaaika: 15, 07.1982 ( Mies)
Nimi: EkowebEsimerkki PaivEma&nS: 10.09.2015
‘ Talleta POF i ‘ M ‘ Glukoosin ka avickuva ( 04.09.2015 ~ 04.09.2015)
[[] windows kirjasin :‘ l
Raporttiasetukset : =
‘ Kommentoi ‘ T Ln:o:m:;u::n 15;
Otidoasetbsct B o B e

Esikatseluasetukset CREEET

0 — F— i atelate

O Sivunleveys v —— -

@ Koko sivu

mn:::mnwnmumn
Sulje
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Vaihtoehtoisesti voit tulostaa kaikki tulokset yksinkertaiseen listaan painamalla Print-
nappia tuloslistauksen yldkulmasta. Tdma tulostaa kaikki mittaustulokset tietokoneesi
oletustulostimeen yksinkertaiseen listaan.

"% GlucoNavii DMS

Gluco Na,v«}i@ DMS

EkowebEsimerkki Nainen | 01.01.2009 | Tyyppi I |

einen paivitys - 02.16.2016

- 0 x
i X
Tietoja Asetukset
% B X

Pvm Print A« s/5 swvu - }———— + zPava 09.09.2015 ~09.14.2015 39~ 111 mmol | {f m
Pvm Kellonaika Ateria  Glukoosi Leﬂo D
v 09.14.2015: 3 400
09.14.2015 15.28 ® 7,3 200
09.14.2015 15.19 . 8,3
0-lem — ry
09.14.2015 15.12 ("¢ 8,0 11.9.2015 13.9.2015
v 09.10.2015: 1 Tarkastelun aikajakso: Kaikki: 02.20.2015 ~09.14.2015 - E 217
09.10.2015 10.21 ( 7.9 . L
Mittaustenmaara
v 09.09.2015: 51 Keski-arvo Minimi Maximi SD Hypo Tavoite Hyper Yhteenss
09.09.2015 13.34 3,3 N R
Ateriaa enn. 6,6 4,4 83 1,6 0 4 0 4
09.09.2015 13.34 3,2 I
o
09.09.2015 13.34 33 Aterian jalk. 7,9 7.9 8,0 0,1 0 3 3
09.09.2015 13.33 3,0 Ei merk. 58 2,8 14,5 1,8 30 178 2 210
09.09.2015 13.33 3.2 Kaikki 5,6 2,8 14,5 1,8 30 185 2 217

Alla esimerkki miltd tima lista ndyttdd. Listasta 10ytyy mittauspdiviméérd, mittauksen
kellonaika, mittaustulos ja mahdollinen merkintd (esim ateriamerkinta).

< DMS LogBook > - Username : Ekoweb Esimerkki - 2016-03-09
IDX DATE TIME Value Event
0 02.20.2015  13.35 13,8 none
1 02.20.2015  13.35 14,5 none
2 02.20.2015 13.43 4,7 none
3 02.20.2015  13.43 4,8 none
4 02.20.2015  13.44 4,4 none
5 02.20.2015 13.44 4,6 none
6 02.20.2015  13.45 4,6 none
7 02.20.2015  13.45 4.6 none
8 02.20.2015 13.46 44 none
9 02.20.2015 13.48 4,7 none
10 02.20.2015 13.49 4,6 none
il 02.20.2015 13.50 4,6 none
12 02.20.2015 13.51 4,7 none
13 02.20.2015  13.51 4,7 none
14 02.20.2015  13.51 4,6 none
15 02.20.2015  14.10 41 none
16 02.20.2015  14.11 4,9 none
17 02.20.2015  14.11 4,2 none
18 02.20.2015  14.12 43 none
19 02.20.2015 14.13 5,0 none
20 02.20.2015 14.14 4,3 none
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4) Painamalla Y -nappia voit siirtdd tulokset excel-muotoon.

Kun painat Yenappia saatat saada virheilmoituksen pdivaméérista jos tuloksia ei ole
joka péiville valitulla aikavililld. Paina ok ja pdiset eteenpdin. Ohjelma aukaisee
Talleta mittaukset-ikkunan.

Talleta mittaukset X

Tulostustiedosto

(O Laheta sahkopost

Tulosvalikoima Tulostusmuoto
(O Kuvaajan ajanjakso ) Excel
() Itse valittu ajanjakso O csv

(®) Itse valittu ajanjakso (3, 04.09.2015 ~ 04.09.2015)
04.09.2015 v | ~ 4.9.2015 v

Peruuta

Vvalitse ensin tiedosto johon tallennat tulokset. Valitse Tallenna tiedosto. Paina sitten
-nappia. Aukeavasta Save As (Tallenna nimelld) ikkunasta valitse ensin paikka

johon tiedoston haluat tallentaa ja kirjoita sitten kuvaava nimi tiedostolle. (Esimerkiksi

syyskuu raportti). Lopuksi paina Save. Ikkuna sulkeutuu ja tiedostopolku tulee

nakyVIIH m Save As n
1 [ Desktop » v & | SearchDesktop »
Organize v New folder = @
~ ~
- Favorites ’A "
B Desktop l. OneDrive Q omegroup
18 Downloads N
i Recent places J Info Ekoweb i L This PC
@D =
£® OneDrive L W
Libraries Q‘L\’ Network
& Homegroup i
k Hb Hemoglobiinipakkaukseen i Hb Plus Kayttoohjeet Suomi
1% This PC f mukaan T pakkaukseen mukaan
 Arja (ekoweb3)
& Desktop v L Kolesteroli Mittaripakkaukseen [N N ettt v
File name: | syyskuu raportti o
Save as type: | Excel tiedostotyyppi (*xls) v
4 Hide Folders Save Cancel

Tulostustiedosto

(® Tallenna tiedostor

C:\Users\Info\Desktop\syyskuu raportti.xls

Voit myos kirjoittaa tiedostolle tallennuspolun késin tyhjdéan laatikkoon, mutta
suosittelemme kiyttimain edelld mainittua tapaa.
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Lopuksi valitse tulostusmuoto Excel ja paina OK

Talleta mittaukset x
Tulostustiedosto

(® Tallenna tiedostor

C:\Users\Info\Desktop\syyskuu raportti.xls

(O Lahetd sahkdpost

Tulosvalikoima Tulostusmu/

(O Kuvaajan 3janjakso ( :
(O Itse valittu ajanjakso Ocsv /

(@ Itse valittu ajanjakso (3, 04.09.2015 ~ 04.09.2015)

04.09.2015 v | ~ 4.9.2015 - /

Ok Peruuta

Saat ilmoituksen Toiminto valmis. Ndet myo6s tiedoston tallennuspolun.
Paina sitten Sulje. Nyt voit aukaista tiedoston normaalisti Excel-ohjelmassa.

Toiminto valmis X

Toiminto valmis

Tallennuspotkaitsers\Info\Desktop\syyskuu raportti.xls

Avaa Avaa kansio Sufje

5) Painamalla esy, -nappia voit siirtdé tulokset excel-muotoon

CSV-tiedoston tallentaminen toimii melkein samalla tavalla kuin Excel-tiedoston
tallentaminen. Kdymme lépi eroavaisuudet:

- Aloita tallennus painamalla €sy, -nappia.

- Lopussa valitset tulostusmuodoksi CSV, ei Excel

6) Painamall: | voit muuttaa tuloksista tehtavin kiyrdn mitta-asteikkoa, jos kayri ei ndy
kunnolla.

7) Painamalla M voit piilottaa ja tuota nidkyviin kdyrdn alapuolella niytettavét
mittaustulokset. Piiloittamalla mittaustulokset saat kdyrdn nikyméaan isompana.

Kun olet luonut ainakin yhden kayttédjan, kdynnistettdessd ohjelma aukeaa alla olevaan
nidkymdién. Voit halutessasi aukaista ja tarkastella kdyttdjan/kayttdjien tuloksia
tuplaklikkaamalla nimed tai voit liittdd mittarin ja siirtdd uusia tuloksia GlucoNavii-mittaristasi.
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"4 GlucoNavii DMS - 0O x
.
 ® [ X
GlucoNav<i® DM
Hae kayttaja Q Laiittele v EA
Nimi Tulosten lukumaara Viimeinen paivitys
m EkowebEsimerkki 3 10.09.2015
-_(% Ajan synkronointi Paina mittarin virtanappaintd, kun olet ensin tarkistanut, ettd mittari on suljettu.
Ay Yo
SD BIOSENSOR, INC. N
Ongelmatapauksissa:

- Jos tiedot eivét siirry mittarista tietokoneelle:
Kaynnisté tietokone uudelleen.

- Jos tiedot eivit siirry mittarista tietokoneelle, vaikka ohjelma on ennen toiminut:
Koita vaihtaa usb-porttia. Jos olet saanut ennen siirrettya tiedot, luultavasti
ongelmana on se, ettd olet kytkenyt kaapelin/lukijan toiseen usb-porttiin.
Kokeilemalla etsi oikea usb-portti ja tulokset siirtyvit taas.

- Jos ongelma ei ratkea, ota yhtettd info@ekoweb.fi ja ratkotaan ongelmat yhdessa.
(Muista liittdd mukaan puhelinnumerosi ja lyhyt kuvaus ongelmasta)
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